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1 样本信息

样本类型：全血

储存条件：4℃保存，24小时内冰袋寄样。
检测内容：血常规检测
样本数量：**个

2 仪器与试剂
2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器
	仪器名称
	厂家
	型号

	全自动血液细胞分析仪
	深圳迈瑞公司
	BC-5100

	移液枪
	美国Thermo公司
	20~200ul


2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

	试剂名称
	厂家

	血细胞分析用稀释液
	滨州凯作生物技术有限公司

	LEOⅠ溶血剂
	滨州凯作生物技术有限公司

	EOⅡ溶血剂
	滨州凯作生物技术有限公司

	LH溶血剂
	滨州凯作生物技术有限公司

	探头清洗剂
	滨州凯作生物技术有限公司

	血细胞分析用清洗剂
	滨州凯作生物技术有限公司


3 实验方法

3.1 样本处理：

将4℃保存全血样本取出室温放置，待其温度完全恢复室温后上下颠倒全血样本4-5次，使其充分混匀，并观察是否存在凝血、溶血及脂血现象，样本状态合格后可以上机检测。
新鲜采样的全血样本，建议使用带有抗凝剂的采血管，取血后立即反复颠倒混匀4-5次，防止凝血对检测结果造成影响。

3.2 上机检测：

具体操作步骤详见全自动血液细胞分析仪使用手册。
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